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Pour la détection du gène de la toxine B (tcdB) 
du Clostridium di�cile (C. Di�cile) toxigène dans 
des échantillons de selles non formées (liquides 
ou molles).
À utiliser avec l’instrument Revogene®.
Se reporter aux instructions complètes actuelles 
pour le test correct de contrôles externes et 
l’interprétation des résultats.

PROCEDURE DE TEST
Comment procéder

Passer l’échantillon de selles au vortex à grande vitesse pendant
15 secondes.
À l’aide de la boucle de transfert jetable (BTJ), transférer environ 
5 µL d’échantillon dans le tube de tampon pour échantillon (TTE) 
fourni. Enlever tout excès de selles molles présent à l’extérieur de 
la boucle.
Passer le TTE au vortex à grande vitesse pendant 15 secondes.
Desceller la pochette contenant la cartouche PIE Revogene® 
C. difficile. 

À l’aide de la pipette de transfert jetable (PTJ), aspirer le 
tampon pour échantillon (TE) en pressant l’ensemble de
la poire jusqu’à ce que le niveau de liquide se trouve à 
un niveau compris entre les deux lignes de la PTJ.
Décharger complètement l’échantillon dans la chambre 
de chargement d’échantillon de la cartouche PIE. 
Bien fermer le capuchon de la chambre de chargement
d’échantillon.

   Suivre les instructions à l’écran pour charger la cartouche PIE de 
   test patient. 

Charger les tests patient restants. Si une quantité de cartouches
PIE inférieure à huit (8) va être testée, charger des cartouches
MOCK PIE dans les emplacements restants du carrousel.
Scanner l’anneau de retenue et le placer sur le carrousel. 

Fermer le couvercle de l’instrument des deux mains et veiller à
ce que le verrou du couvercle s’enclenche bien.
Sélectionner <Démarrer> pour démarrer le test et le laisser se
réaliser sans supervision.
Le couvercle s’ouvre quand la série est terminée.
Une fois la série terminée, enlever toutes les cartouches PIE, y
compris les cartouches MOCK PIE.
Toucher l’icône <Résultats> pour accéder aux résultats du test.
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