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I TESTVERFAHREN Chlamydia /Gonorrhea
Kurzanleitung
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1. Die obere Sdulenkappe sowie den unteren 2. Yorbereitung von Abstrichen: 2. Vorbereitung von Urinproben:
Drehverschluss entfernen. Positionieren Sie Den RAbstrichtupfer im Medium Um den Urin zu mischen, den
das Ende der Sdulenspitze zum Abtropfen zum Mischen drehen. Urinsammelbehdlter kreisférmig
in einem M-prep™ -Rdhrchen. Die schwenken.

abgetropfte Séule muss innerhalb von
einer Stunde verwendet werden.
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3.15 mL der Probe in ein neues M-prep™- 4. Die Assay-Kontrolle vortexen. Einen Tropfen | 5.Das Réhrchen aus der Mikrozentrifuge
Rohrchen Uberfiihren. Die Transferpipette der Rssay-Kontrolle in das Réhrchen mit entnehmen. Den Uberstand abgieRen.
anschlieRend entsorgen. der Probe geben. Das Réhrchen verschlieRen Das Pellet muss dabei erhalten bleiben.

und 3 Minuten bei 2000 250 RCF (x G)
zentrifugieren. g BITTE WENDEN

@ Siehe Packungsbeilage des M-prep™-DNA-Probenprdparationskits.

Q Siehe Packungsbeilage von Alethia™ Chlamydia oder Gonorrhea.
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[:m Diese Kurzanleitung reprasentiert die aktuelle Packungsbeilage zum Zeitpunkt der Verdffentlichung. merl Iq n BIOSCIENCE
S

Bitte beziehen Sie sich auf die aktuelle Version der Packungsbeilage fir eine vollsténdige Anleitung.
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6. 250 pL M-prep™ -Puffer | in das Réhrchen
pipettieren. 10 Sekunden vortexen.
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Chlamydia / Gonorrhea
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7. Die Probe auf die vorbereitete M-prep™-Séule
geben. Zwei Minuten bzw. so lange warten,
bis die Saule die Probe aufgesaugt hat und
der Fluss stoppt.
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8. 250 uL M-prep™-Puffer Il auf die M-prep™-Séule geben.
Zwei Minuten bzw. so lange warten, bis die SGule den
roten Puffer aufgesaught hat und der Fluss stoppt.
(Siehe Flusstberpriifung der Séule) Den letzten
Tropfen mit dem R&hrchen entfernen. Das Réhrchen
entsorgen.

Flussiliberpriifung der Saule

X
=

S

v

@
©

Kein Fluss
(nach 30
Minuten)
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1. Einen Tropfen Mineraldl zur TEST-und
KONTROLL-Kammer hinzugeben.

Akzeptabel Akzeptabel
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9. Ein sauberes M-prep™-Rohrchen unter der
M-prep™-Séule platzieren. 250 uL M-prep™-Puffer |lI
auf die M-prep™-Scule geben. Zwei Minuten bzw.
so lange warten, bis der Fluss stoppt. Den letzten
Tropfen mit dem Réhrchen entfernen.

Alethia™ Alethia™
Chlamydia Gonorrhea
Analysegefal AnalysegefaR

12. Die GefaR verschlieRen und die Sperrvorrichtung sichern.
Tippen Sie vorsichtig mit dem Finger an die 2 Kammern,
um ggf. Luftblasen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass
sich keing Luftblasen in den Kammern befinden.

10. Mithilfe einer Mikropipette 50 L der Probe
in die TEST-Kammer (Links) und in die
KONTROLL-Kammer (Rechts) des Alethia™
Analysegefales geben.
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13. Stellen Sie die Alethia™-Analysegefale
in das Alethia™-Instrument Gerd&t und
starten Die die Amplifizierungsreaktion
und die Detektion.

[:E Diese Kurzanleitung représentiert die aktuelle Packungsbeilage zum Zeitpunkt der Verdffentlichung.
Bitte beziehen Sie sich auf die aktuelle Version der Packungsbeilage fur eine vollstéindige Anleitung.
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