PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
Como correr la prueba
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1. Retire la tapa superior de la columna, y a
continuacion la punta desenroscable
inferior, luego coloque la punta inferior de
la columna en un tubo M-prep™ para su
drenaje. Despues de drenada la columna
debe utilizarse dentro de 1 hora.
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3. Transferir 1,5 mL de muestra a un tubo
nuevo de M-prep™. Descarte la pipeta de
transferencia.
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Chlamydia / Gonorrhea
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2. Preparacion de las muestras en hisopo:
Agitar con movimientos circulares o
invertir el hisopo en el medio para
mezclar.

©

sohbsug
ap j013u0)

!

4. Mezclar por vértex el control del ensayo.

3 minutos a 2000 +250 FCR (x Q).

Afadir 1 gota del control del ensayo al tubo
con la muestra. Tapar el tubo y centrifugar

2. Preparacion de las muestra de orina:
Agitar con movimientos circulares el
envase de orina para mezclar.

5. Retirar el tubo de la microcentrifugadora.
Decantar manualmente el sobrenadante
sin alterar el sedimento.

g DAR LA VUELTA

@ Consulte las instrucciones de uso para el kit Preparacion de Muestra de ADN M-prep™ .

Q Consulte las intrucciones de uso para Alethia™ Chlamydia o Alethia™ Gonorrhea.
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Esta ilustracion es representante de las instrucciones de uso al tiempo de publicacion.
Se debe referir a la versién mas reciente delinserto para obtener las instrucciones completas.
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6. Anadir 250 pL de tampoén | M-prep™ al
tubo. Mezclar en vortex durante 10
segundos.

alethia

Chlamydia / Gonorrhea

N

@
Q b

A

7. Cargar la muestra en la columna M-prep™
preparada. Esperar 2 minutos, o hasta que la
muestra haya sido absorbida por la columna
y se detenga el flujo.
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8. ARadir 250 uL de tampdn Il M-prep™ a la columna
M-prep™. Esperar 2 minutos, o hasta que el tampén
rojo haya sido absorbido por la columna y se
detenga el flujo. (Véase Comprobacion del flujo en
la columna). Retirar la ultima gota con el tubo.
desechar el tubo.

Comprobacién del flujo en la columna
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Sin flujo
(después de
30 minutos)
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1. Anadir 1 gota de aceite mineral a las
cameras TEST y CONTROL.
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9. Colocar un tubo M-prep™ limpio bajo la columna
M-prep™. Aiadir 250 pL de tampén Il M-prep™ a
la columna M-prep™. Esperar 2 minutos o hasta
que se detenga el flujo. Retirar la Gltima gota

con el tubo.
Dispositivo Dispositivo
de prueba de prueba

Alethia™ Chlamydia Alethia™ Gonorrhea

12. Cerrar y asegurar bien el cierre. Golpear suavemente
el dispositivo para eliminar las burbujas de aire
atrapadas en la parte inferior de los tubos. Examinar
cuidadosamente los tubos de reacciéon para asegurarse
de que no hayan quedado burgujas de aire en el tubo.

10. Utilizandouna micropipeta, transfiera 50 L de
muestra a la cémara TEST (lado izquierdo) y a
la cémara CONTROL (lado derecho) del
dispositivo de prueba Alethia™.
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13. Introducir el dispositivo de prueba Rlethia™
en el instrumento Alethia™ e iniciar la
reaccion de amplificacion y la
deteccion.

I::ﬁ:l Esta ilustracion es representante de las instrucciones de uso al tiempo de publicacién.
Se debe referir a la versién mas reciente delinserto para obtener las instrucciones completas.
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