PROCEDURE DE TEST
Comment procéder
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1. Retirer le capuchon du haut de la colonne,
puis le capuchon & dévisser du bas, et
placer I'embout de la colonne dans un
tube M-prep™ pour le vider. Les colonnes
drainées doivent étre utilisées dans un
délai de 1 heure.
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3. Transférer 1,5 mL d'échantillon dans un
nouveau tube M-prep™. Jeter la pipette
de transfert.
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Chlamydia / Gonorrhea
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. Préparation des échantillons sur écouvillons:

Pour mélanger I'échantillon, faire tourner
I'écouvillon recueilli dans le milieu ou retourner
le récipent.
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L. Passer le controle de dosage au Vortex.
Rjouter 1 goutte de controle de dosage
dans le tube contenant I'échantillon.
Fermer le tube et centrifuger 3 minutes
& 2000 *250 FCR (x ).

2. Préparation des échantillons d'urine:
Faire tourner le récipient d'urine pour
mélanger.

5. Retirer le tube de la microcentrifugeuse.
Décanter le liquide surnageant
manuellement sans perturber le culot.

g PASSER AU VERSO

@ Consulter la notice du kit de préparation déchantillon dADN M-prep™ .

Q Consulter la notice Alethia™ Chiamydia ou Alethia™ Gonorrhea.

Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication.
Pour des instructions complétes, se référer a la notice la plus récente.
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PROCEDURA DE TEST
Comment procéder
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6. Rjouter 250 pL di M-prep™ | dans le tube.
Passer au Vortex pendant 10 secondes.

alethia

Chlamydia / Gonorrhea
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7. Charger I'échantillon dans la colonne M-prep™
préparée. Attendre 2 minutes ou jusqu'd ce
que I'échantillon ait été absorbé par la
colonne et que I'écoulement s'arréte.
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8. Ajouter 250 uL de tampon M-prep™ II
dans la colonne M-prep™. Attendre 2 minutes ou
Jjusqu'd ce que I'échantillon rouge ait été absorbé
par la colonne et que I'écoulement s'arréte. (Voir
I'encadré contrdle du flux de la colonne) Retirer
la derniére goutte avec le tube. Jeter le tube.

Contréle du flux de la colonne
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1. Rjouter 1 goutte d'huile minérale dans
les puits de TEST et de CONTROLE.
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9. Placer un tube M-prep™ propre sous la colonne
M-prep™. Rjouter 250 uL de tampon M-prep™ I
dans la colonne M-prep™. Attendre environ 2
minutes ou jusqu'd ce que I'écoulement s'arréte.
Retirer la derniere goutte & I'adie du tube.

Dispositif de test
Alethia™ pour
Gonorrhea

Dispositif de test
Alethia™ pour
Chlamydia

12. Fermer et rabattre le loquet de sécurité.

Tapoter doucement le dispositif pour éliminer
les bulles d'air formées au fond des tubes.
Examiner soigneusement les puits de réaction
pour s'assurer qu'il n'y reste plus de bulles d'air.

10. A I'adie d'une micropipette, transférer 5O uL de
chaque échantillon vers le puits TEST (gauche)
et le puits CONTROLE (droite) due dispotitif de
test Alethia™.
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13. Insérer le dispositif de test Alethia™ dans
I'instrument Alethia™ et lancez la
réaction d'amplification et la détection.
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Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication.
Pour des instructions complétes, se référer & la notice la plus récente.
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