PROCEDURA DEL TEST
Come eseguire I'analisi
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1. Rimuovere il cappuccio superiore della
colonna poi il tappo inferiore ruotandolo
e inserire la parte inferiore della colonna
nella provetta M-prep™ per la raccolta
dell'eluato. La colonna drenata deve
essere usata entro 1 ora.
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Chlamydia / Gonorrhea
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2. Preparazione del campione (tampone):
Ruotare o capovolgere il tampone nel
terreno per miscelare.
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L. Vortexare il Reagente di Controllo.

2. Preparazione del campione di urine:
Ruotare il contenitore di raccolta
delle urine per miscelare.

5.Rimuovere la provetta dall microcentrifuga.

3. Trasferire 1,5 mL di campione in una nuova
provetta M-prep™. Gettare la pipetta di
trasferimento.

Aggiungere 1 goccia di Reagente di Controllo|
alla provetta con il campione. Chiudere e

centrifugare 3 minuti a 2000 250 rcf (x g).

Decantare manualmente il sovranatante.
Non staccare il pellet.
Girare per proseguire
sul retro

@ Consuftare le Istruzioni per I'Uso nel kit M-prep™ di Preparazione del Campione di DNA.

Q Consultare le Istruzioni per I'Uso nel kit Alethia™ Chlamydia o Alethia™ Gonorrhea.

Questa illustrazione & rappresentativa delle attuali istruzioni per 'uso al momento della pubblicazione.
Fare riferimento alla versione pit aggiornata del manuale di Istruzioni per la procedura dettagliata.

meri\d/ians.osc.w



PROCEDURRA DEL TEST
Come eseguire I'analisi

o

b
=
[ﬂ][:ﬂU

6. Aggiungere 250 uL di M-prep™
Tampone | alla provetta. Vortexare
per 10 secondl.
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7. Caricare il campione nella colonna M-prep™
preparata. Attendere 2 minuti o finché il
campione & stato assorbito dalla colonna e
il flusso si interrompe.
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8. Aggiungere 250 L di M-prep™ Tampone Il
alla colonna M-prep™. Attendere 2 minuti o
finché il tampone rosso viene assorbito dalla
colonna e il flusso si interrompe (Vedere il box
Verifica del Flusso). Rimuovere |'ultima goccia
con la provetta. Eliminare la provetta.

Verifica del Flusso
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1. Aggiungere 1 goccia di Olio Minerale
a ciascuna delle camere, TEST e
CONTROLLO.
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9. Inserire una provetta M-prep™ pulita sotto la
colonna M-prep™. Aggiungere 250 uL di M-prep™
Tampone lll alla colonna M-prep™. Attendere 2
minuti o finché il flusso si interrompe. Rimuovere
I'ultima goccia con la provetta.

Dispositivo del test
Alethia™
Gonorrhea

Dispositivo del test
Alethia™
Chlamydia

12. Chiudere e fissare saldamente il fermo. Picchiettare
delicatamente il dispositivo per rimouvere le bolle d'aria
intrappolate nella parte inferiore delle camere.
Esaminare attentamente le camere di reazione per
assicurarsi che non vi siano rimaste bolle d'aria.

10. Usando una micropipetta, trasferire 5O uL di
campione nella camera di TEST (Sinistra) e
50 pL nella camera di CONTROLLO (Destra)
del Dispositivo Test Rlethia.
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13. Inserire il dispositivo di test Alethia™ nello
strumento Alethia™ e iniziare la reazione
e il rilevamento dell'amplificazione.

[:E Questa illustrazione & rappresentativa delle attuali istruzioni per I'uso al momento della pubblicazione.
Fare riferimento alla versione pit aggiornata del manuale di Istruzioni per la procedura dettagliata.
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