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. Drehen Sie das Blutentnahmeréhrchen
2- bis 3-mal zum Vermischen tber Kopf.
Uberfluhren Sie SO pL der Probe in das

—
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Malaria

2. Drehen Sie die vorbereitete Probe
zum Vermischen 5-mal tber Kopf

3. Entfernen Sie den unteren Deckel und drlicken
Sie 5-10 Tropfen der Probe in ein sauberes

und Uberflhren Sie sofort SO pL der 5
Alethia™ R3hrchen mit dem Puffer I. Probe in das Gefén far die Rohrchen I.
Drehen Sie das Réhrchen zum Vermischen Probenvorbereitung. SchlieRen Sie
5-mal Gber Kopf und inkubieren Sie es 2 das GefaR und drehen Sie dieses
Minuten lang. zum Vermischen 5-mal Gber Kopf.
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4 Uberfiihren Sie mit einer Mikropipette je
50 uL der vorbereiteten Probe in die
TEST-Kammer (Links) und in die
KONTROLL-Kammer (Rechts) des
Alethia™ Malaria AnalysegeféRe.

5. SchlieRen und sichern Sie den Riegel
fest. Tippen Sie vorsichtig mit dem
Finger an die zwei Kammern, um
gof. Luftblasen zu entfernen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine
Luftblasen in den Kammern
befinden.
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. Stellen Sie die Alethia™ Analysegef&Re in das
Alethia™ Instrument Gerdt und starten Sie die
Ampilifizierungsreaktion und die Detektion.
Wahlen Sie daftr das Programm fur Malaria
aus.
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