PROCEDURE DE TEST
Comment effectuer le test
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Mélanger le contenu du tube de
prélévement sanguin par inversions 2 & 3
fois. Rjouter 50O uL de I'echantillon dans
le tube de tampon | Alethia™. Mélanger
en inversant 5 fois et laisser reposer
pendant 2 minutes.
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2. Mélanger |'échantillon préparé en
inversant 5 fois et transférer
immédiatement 50 pL vers le
systéme SMP PREP IV. Mélanger le
systéme SMP PREP [V en inversant
5 fois.
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. Retirer le bouchon de I'embout du systéme
SMP PREP |V et presser doucement ce
dernier pour en recueillir 5 & 10 gouttes dans
un tube | propre.

4.A 'aide d'une micropipette, transférer
50 uL de I'échantillon a la fois vers le
puits TEST (gauche) et le puits
CONTROLE (droite) du dispositif de test
Alethia™ Malaria.

5. Fermer et fixer le loquet de sécurité.
Tapoter doucement le dispositif pour
éliminer les bulles d'air piégées au
fond des tubes. Examiner
soigneusement les tubes de réaction
pour s'assurer qu'il n'y reste pas de
bulles d'air.
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6. Insérer les dispotitifs de test Alethia™ dans
l'instrument Alethia™ et lancer la réaction
d'amplificaion et la détection en
sélectionnant le programme Malaria.
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