
NOTA: Per caricare altre coppie di sacchetti, ripetere i passaggi 1 e 2. Un lotto può essere eseguito fino a 4 test 
caricati, ma le coppie devono essere caricate in ordine, a partire dalla Coppia #1.
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● Scansionare il codice a barre del Sacchetto Grigio del campione di espirato post-ingestione.
● Sul pannello superiore del dispositivo, inserire il Sacchetto Grigio del Campione di Respiro Post-Ingestione nella

porta inferiore della Coppia #1.
● Se il LED corrispondente è acceso di verde, il sacchetto è stato inserito correttamente e l’immagine del sacchet-

to sullo schermo diventerà grigia con il numero del codice a barre riportato sotto.
● Assicurarsi che entrambi i LED siano accesi dopo aver inserito correttamente i sacchetti nelle rispettive porte

campione sul pannello superiore del dispositivo.

● Assicurarsi che lo stato dello strumento sia in stato “Pronto” prima di caricare un lotto.
● Sullo schermo, un cursore lampeggiante su Coppia #1 indica che il primo campione del paziente è pronto per

la scansione.
● Scansionare il codice a barre del Sacchetto Blu di campione di espirato basale.
● Sul pannello superiore del dispositivo, inserire il Sacchetto Blu del Campione Basale di Respiro nella porta

superiore della Coppia #1.
● Se il LED corrispondente è verde, il sacchetto è stato inserito correttamente e l’immagine del sacchetto sullo

schermo diventerà blu con il numero del codice a barre riportato sotto.

PROCEDURA DEL TEST
Come eseguire il test

Leggi il manuale dell'operatore
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● Premere Avvio.
● Lo stato passa a “In esecuzione” e i codici a barre vengono mascherati. La Coppia #1 viene analizzata per

prima e un indicatore ruota fino al completamento del lotto.
● Dopo che la Coppia #1 è stata analizzata, il risultato viene visualizzato e inizia l’analisi della Coppia #2. Le

restanti coppie di sacchetti vengono analizzate nello stesso modo.

4.

● Per stampare le etichette con codice a barre di controllo, premere l’icona della stampante di codici a barre
nell’angolo in basso a sinistra dello schermo prima di premere Continua.

● Selezionare i test che si desidera utilizzare come controlli e applicare un’etichetta su ciascun sacchetto.
Assicurarsi che le etichette corrispondano al test corretto in base al numero della coppia.

● Richiudere i sacchetti con i tappi e conservarli per un utilizzo futuro come controlli.
● Dopo che l’ultima coppia è stata analizzata, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio “Rimuovere le sacche

e premi Continua”. Una volta completata questa operazione, il sistema si preparerà automaticamente per il
lotto successivo.
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